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引 言
环境空气颗粒物采样器主要应用于环境保护、空气质量监测领域中。此《环境空气

颗粒物采样器》校准规范根据天津市环境空气颗粒物采样器的行业现状和技术水平，制

定了统一的校准方法，适用于环境空气颗粒物采样器的流量校准。此规范中标准器技术

指标参考 JJG 956-2013《大气采样器检定规程》，HJ 93-2013《环境空气颗粒物（PM10

和 PM2.5）采样器技术要求及检测方法》HJ 656-2013《环境空气颗粒物（PM2.5）手工

监测方法（重量法）技术规范》。

此规范中的不确定度评定依据 JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》进行，

给出了一个校准示例的评定。

本规范首次制定。
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环境空气颗粒物采样器校准规范

1 范围

本校准规范适用于采用滤膜称重法测量颗粒物浓度环境空气颗粒物采样器的校准。

2 引用文件

JJG 956 大气采样器检定规程

HJ 93 环境空气颗粒物（PM10 和 PM2.5）采样器技术要求及检测方法

HJ 656 环境空气颗粒物（PM2.5）手工监测方法（重量法）技术规范

使用本规范时，应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3 术语和定义

3.1 环境空气颗粒物采样器 ambient particulate samplers

采集环境空气中空气动力学当量直径为 PM10和 PM2.5的仪器或装置。

3.2 采样流量 sampling flow

在工作环境条件下，采样器采样流量保持定值，同时保证切割器切割特性的流量称为

采样器的采样流量。

4 概述

4.1 工作原理

环境空气颗粒物采样器是对大气环境空气中颗粒物 PM10和 PM2.5采样的主要工具。采样

器通过不同粒径的切割头对颗粒物进行筛选，将筛选出的颗粒物进行手工称重，同时计算

采样时间并结合采样流量，得到颗粒物的质量浓度。环境颗粒物采样器的工作原理如图 1

所示。
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图 1 环境空气颗粒物采样器工作示意图

环境空气颗粒物采样器由采样入口、PM10或 PM2.5切割器、滤膜夹、连接杆、流量测量

及控制装置、抽气泵等组成。PM10或 PM2.5采样器通过抽气泵以采样流量抽取环境空气，环

境空气样品以恒定的流量依次经过采样器入口、切割器，PM10 或 PM2.5 颗粒物被采在滤

膜上，采样后的气体经流量计、抽气泵由排气口排出。采样器实时测量流量计前压力、流

量计前温度、环境大气压、环境温度等参数对采样流量进行控制。

4.2 用途

环境空气颗粒物采样器主要用于环境中颗粒物（PM10和 PM2.5）的采集，结合采样后称

重实现对环境空气中颗粒物质量浓度的测量，广泛应用环境保护、空气质量监测领域。

5 计量性能要求

采样流量示值误差：±5%；

平均流量偏差：±5%采样流量；

流量重复性：≤2%；

流量稳定性：≤2%；

温度示值误差：±2℃；

压力示值误差：±1kPa。

注：以上指标不适用于仪器设备的合格性判断，仅供参考。
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6 校准条件及设备

6.1 校准环境条件

环境相对湿度：≤85%；

环境温度：（15～35）℃，温度波动度：≤5℃；

大气压力：（80～106）kPa。

6.2 校准工作条件

仪器放置于水平台面上，周围无强烈振动，实验室内不得有强烈的机械振动和电磁干

扰，不得存放与实验无关的易燃、易爆和强腐蚀性气体或试剂。

6.3 测量标准及配套设备

校准用设备均应经计量检定/校准合格并在有效期内方可使用，计量性能如表 1所示。

表 1 校准用设备性能表

序号 设备名称 技术要求 用途

1 流量标准装置 最大允许误差：±1%
校准环境空气颗粒物

采样器的流量

2 温度测量仪表 最大允许误差：±0.1℃ 测量温度

3 气压表（计） 最大允许误差：±2.5hPa 测量大气压力

4 计时器 最大允许误差：±0.02s 时间测量

7 校准项目和校准方法

7.1 外观及工作正常检查

7.1.1 仪器应有以下标志：名称、型号、制造日期、生产编号和制造厂名。

7.1.2 仪器外表不应有影响正常工作的机械损伤，各配件及接头、线缆等应完好。

7.1.3 气路连接正确，不应有漏气现象。数字显示应清晰、完整。

7.1.4 仪器运行与测量功能正常，仪器配套切割器满足 HJ93-2013《环境空气颗粒物

（PM10 和 PM2.5）采样器技术要求及检测方法》的要求。
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7.2 校准项目

7.2.1 采样流量示值误差

接通仪器气路系统，将流量标准装置与采样进气口相连。设定采样流量，启动仪器，待稳定

后，分别读取标准流量值和待校仪器示值3次，按公式（1）计算采样流量相对示值误差。

%100



s

sv

q
qqE (1)

式中：

E——采样流量相对示值误差，%；

qv——被校仪器工作点流量 3次测量值的平均值，L/min；

qs——流量标准装置的 3次测量结果平均值，L/min。

流量校准示意图如图 2所示。

图 2 流量校准示意图

被测采样器处的校准流量值按公式（2）进行计算

s
sm

ms q
TP
TPq m （2）

式中：

mq ——被测采样器处的校准流量，L/min；

sP ——流量测量标准装置出口端的绝对压力，kPa；

mP ——定流量发生器出口端的绝对压力，kPa；

mT ——定流量发生器出口端的热力学温度，K；
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sT ——流量测量标准装置出口端的热力学温度，K；

sq ——流量测量标准装置测量的流量值，L/min。

7.2.2 平均流量偏差

在校准环境中，待仪器稳定后，使用标准流量装置测量仪器的工况流量，重复测量 3

次，按公式(3)计算平均流量偏差。

%100



s

sr

q
qqq (3)

式中：

q ——平均流量偏差；

rq ——标准装置流量的算术平均值，L/min；

sq ——仪器的工作点流量，在设定流量点下工作，通常为 16.67L/min。

7.2.3 流量重复性

在校准环境中，待仪器稳定后，使用流量标准装置测量仪器工况流量，重复测量 6

次，按照公式(4)计算流量重复性。

2
1

1
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E (4)

式中：

(��)�——第 i校准流量点 j次校准流量点的重复性，%。

7.2.4 流量稳定性

待仪器稳定后使用流量标准装置测量采样流量的初始值 q，并开始计时，以后每隔

10min 读取一次，共 4次，取 5个读数中的最大值和最小值用公式(5)计算出采样流量稳定

性。

%100minmax 



q
qq

q (5)
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式中：

q ——流量稳定性，%；

maxq ——标准装置被校采样点最大流量示值，L/min；

minq ——仪器被校采样点最小流量示值，L/min；

q ——仪器被校采样点流量初值。

7.2.5 温度示值误差

待被校仪器稳定后，每隔 1min 读取并记录一次标准温度所测量的环境温度值 Tsi和被

校仪器大气温度传感器测得的环境温度值 Tmi,共记录 3次，按公式(7)计算温度平均示值

误差。

simii TTT  (6)

3

3

1




 i

iT
T (7)

式中：

Ti——第 i次的温度示值误差，ºC；

Tsi——第 i次测量的标准温度计温度示值，ºC；

T ——温度平均示值误差，ºC。

7.2.6 大气压示值误差

待被校仪器稳定后，每隔 1min 读取并记录一次标准气压计压力值 Psi和被校仪器大气

环境压力显示值 Pmi，按公式(9)计算被校仪器大气压示值误差。

simii PPP  (8)

3

3

1




 i

iP
P (9)

式中：

Pi——第 i次的大气压示值误差，kPa；

Pmi——第 i次测量的仪器环境大气压示值，kPa；

Psi——第 i次测量的标准气压计的示值，kPa；
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P ——大气压平均示值误差 kPa。

8 校准结果的表达

校准实验完成后，根据校准结果开具相应的校准证书。

校准记录格式参考附录 A，校准证书数据页格式可参见附录 B，校准结果不确定度分

析可参见附录 C。

9 复校时间间隔

根据环境空气颗粒物采样器的使用要求、使用频次、环境条件等因素决定其复校时间间

隔，为了确保环境空气颗粒物采样器在其规定的技术性能下使用，建议复校周期不超过 1年。
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附录 A

校准记录内容参考格式

校准日期： 年 月 日 温度： °C 相对温度 % 气压： kPa

仪器名称： 型号： 证书编号：

送校单位： 制造商名称：

校准依据： 校准地点：

一、外观与结构：

二、气路系统性能参数

采样流量示值误差（L/min）：

3 次测量值（L/min） 平均值（L/min） 误差（%）

流量指示值

流量标准值

平均流量偏差（L/min）：

1 2 3 平均值 平均流量偏差值

流量值（L/min）

流量重复性（%）

次数 1 2 3 4 5 6 平均值

流量（L/min）

流量稳定性（%）

时间（min） 0 10 20 30 40 流量稳定性（%）

流量（L/min）

温度示值误差（℃）

标准温度值 测量值 示值误差

平均示值误差

大气压示值误差（kPa）：

仪器示值 大气压 示值误差

平均示值误差

校准员 核验员



JJF(津) 79-2022

9

附录 B

校准证书内页信息及格式

流量校准结果：

序号 校准项目 技术要求 校准结果 不确定度

1 流量示值误差 ±5%

2 平均流量偏差 ±5% /

3 流量重复性 ≤2% /

4 流量稳定性 ≤2% /

5 温度示值误差 ±2℃ /

6 大气压示值误差 ±1kPa /
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附录 C

环境空气颗粒物采样器流量校准结果不确定度评定示例

C.1 概述

C.1.1 环境条件：环境温度为 22.5℃，温度波动度≤5℃，环境相对湿度：≤85%。

C.1.2 测量对象：环境空气颗粒物采样器。

C.1.3 测量标准：流量标准装置：测量范围为（20～6000）L/h，扩展不确定度Urel=0.5%(k=2)。

C.1.4 测量方法：在环境条件下，连接好气路，开启测量仪器，按照规范要求在采样流量

16.67L/min条件下，记录环境空气颗粒物采样器显示的采样流量，重复测量6次。

C.2 不确定度分析

C.2.1 测量模型

采样流量示值误差的测量模型为：

%100



s

sv

q
qqE (C.1)

式中：

E——采样流量相对示值误差，%；

qv——被校被校环境空气颗粒物采样器测量值，L/min

qs——流量标准装置测量值，L/min。

C.2.2 灵敏系数

sv qq

E
c

1
1 





22

s

v

s q

q

q

E
c 






C.2.3 传播律公式

由于各项彼此独立且不相关，则合成标准不确定度为：

)()()( 22
2

22
1

2
svc qucqucEu  (C.2)

对于常规测量中，被测值与标准值接近，因此可以认为 1
s

v

q

q
，则上式可以简化为：

)()()( 222
srelvrelc ququEu  (C.3)
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式中：

)(Euc ——合成标准不确定度；

)( vrel qu ——测量重复性引入的不确定度；

)( srel qu ——流量标准装置准确度引入的不确定度。

C.2.4 输入量不确定度评定

输入量 vq 的标准不确定度 )( vrel qu 的来源：环境温度、气压的变化，采样流量的不稳

定性，电源的不稳定性，以及测量人员读数过程的影响，综合体现在测量结果的重复性，

采用 A类方法进行评定。

输入量 sq 的标准不确定度 )( srel qu 的来源：由流量标准装置准确度引入的不确定度，

采用 B类方法进行评定。

C.2.4.1 标准不确定度分量的评定

1）标准不确定度 )( vrel qu 的评定

被校仪器环境空气颗粒物采样器，设置采样流量为 16.67L/min，重复多次测量 6次，

得到以下测量结果：

序号 标准流量值 qs(L/min) 被校仪器流量值 qv(L/min) 示值误差（%）

1 16.62 16.65 +0.18

2 16.63 16.61 -0.12

3 16.73 16.64 -0.54

4 16.71 16.68 -0.18

5 16.66 16.61 -0.30

6 16.62 16.71 +0.54

则 %100
1

)(
1

2










n

yy

s

n

i
i

r =0.38%。
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则重复性引入的标准不确定度为：

%38.0)( vrel qu

2）标准不确定度 )( srel qu 的评定

由流量标准装置准确度引入的不确定度，采用 B类方法进行评定。Urel=0.5%(k=2)，按

均匀分布考虑，取包含因子 2k 则：

%25.02/%5.0)( srel qu

C.2.4.2 标准不确定度分量计一览表。

标准不确定度分量 不确定度来源 标准不确定度（%）

测量重复性 0.38

流量标准装置 0.25

C.2.4.3 合成标准不确定度

%45.0%)25.0(%)38.0()()()( 2222  srelvrelc ququEu

C.2.4.4 扩展标准不确定度

取包含因子 k=2，则：

%90.0 ckuU

C.2.4.5 测量不确定度报告

测量点为 16.67L/min 时， %90.0U （k=2）。

)( vrel qu

)( srel qu
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